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Приведено описание нейросетевой системы для прогнозной диагностики транзиторных ишемических атак 
(ТИА). Предлагаемый подход основан на интегрировании нелинейного метода главных компонент (МРСА) и 
многослойного персептрона (МГР). Для выполнения экспериментального исследования использован набор 
из 156 клинических случаев. При совмещении двух различных по функциональному предназначению 
нейронных сетей (МРСА и МГР) можно получить эффективное прогнозирование возможного возникнове- 
ния транзиторной ишемической атаки. Основным преимуществом использования нейронных сетей является 
способность распознавать «новые» возможные эпизоды ТИА, что оказывает значимую помощь врачу в 
принятии диагностических решений и целебно для пациента. 
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архитектура нейронной сети для распознавания ТИА. 
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Пропонований шджд заснований на 1нтеграци нелиийного методу головних компонент (МРСА) 1 багато- 
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клинчних випадюв. При поеднанн! двох рзних по функщональному призначенню нейронних мереж 
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Введение 


В настоящее время все больше возрастает тенденция проектирования систем 
искусственного интеллекта на основе нейронных сетей, искусственных иммунных 
систем, эволюционного программирования и других, биологически инспирированных 
подходов. Использование методов искусственного интеллекта широко применяется 
и в медицине. Каждый год в журналах появляется более 500 академических публикаций 
по применению искусственных нейронных сетей в медицинских приложениях [1]. 
Согласно публикуемой литературе, искусственные нейронные сети являются эффектив- 
ным средством для автоматической диагностики заболевания и помогают врачу принять 
адекватное решение. Медицинская диагностика является сложной задачей, которая 
зависит от квалификации доктора, и поэтому во многих случаях очень субъективна. 

Сложность также состоит в том, что заболевание, как правило, определяется 
большим числом факторов и симптомов. К сожалению, медицинские работники 
очень часто не обладают достаточным опытом в диагностике многих заболеваний. 
Недостаточная квалификация медицинских работников увеличивает смертность среди 
пациентов. Так, например, диагностика транзиторных ишемических атак (ТИА) 
врачами первой помощи была правильной лишь в 30% случаев. В то время как 
автоматическая система поддержки принятия решений в медицинской диагностике 
позволяет повысить качество диагностирования и избавить врача от рутинной работы. 

Для рассматриваемого класса заболеваний большое значение имеет оператив- 
ное обнаружение, позволяющее предотвратить катастрофическое развитие ситуации и по- 
могающее доктору поставить адекватный диагноз. Задачи оперативного обнаружения 
транзиторных ишемических атак являются трудноформализуемыми, для них не- 
возможно или очень сложно формализовать процесс принятия решений. Основным 
подходом в медицинских учреждениях для диагностики таких заболеваний является 
нейропсихологическое тестирование, которое зависит от квалификации врача, и очень 
часто приводит к неадекватному диагнозу. Поэтому эффективным средством для 
автоматической диагностики таких заболеваний являются нейросетевые методы для 
обработки биомедицинских данных. Методы, основанные на искусственных нейрон- 
ных сетях, являются подходящим средством для решения трудноформализуемых 
задач и, как будет показано ниже, позволяют повысить качество диагностирования и, 
соответственно, помочь врачу поставить адекватный диагноз. 

Существуют различные методы диагностики ТИА: нейропсихологическое тестиро- 
вание (пеигорзусво]о2тса| {е5Нп®), статистические подходы, методы искусственного 
интеллекта [2-9]. Основным подходом в медицинских учреждениях для первичной 
диагностики транзиторных ишемических атак (ТИА) является визуальная инспекция 
и нейропсихологическое тестирование, которые зависят от квалификации врача, и 
очень часто приводят к неадекватному диагнозу. Так, например, диагностика транзи- 
торных ишемических атак (ТИА) врачами первой помощи является корректной лишь 
в 30% случаев [3]. Параметрами для диагностики являются: тестирование речи (внезапное 
затруднение понимания речи), соматической чувствительности, вегетативные нару- 
шения (внезапное появление односторонней слабости мускулатуры лица или конеч- 
ностей) и т.д. Основным недостатком такого подхода является зависимость от квали- 
фикации врача и низкая точность первичной диагностики. Статистические подходы 
требуют наличия больших баз данных, что нередко является большим препятствием 
на пути создания системы диагностики. К методам искусственного интеллекта 
относятся нейронные сети, генетический алгоритм, нечеткая логика или их комбинации. 
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Эти технологии характеризуются высокой точностью и менее требовательны к раз- 
меру базы данных в сравнении со статистическими алгоритмами. По этой причине 
методы искусственного интеллекта могут быть подходящим инструментом для диагно- 
стики и классификации подтипов ТИА. В данной статье для диагностики ТИА пред- 
лагается нейросетевая модель. Нейросетевые методы используются для уменьшения 
времени диагностики и числа ошибочных диагнозов, а также для помощи доктору в 
принятии решения. Эффективность предлагаемой нейросетевой модели в диагностике 
транзиторных ишемических атак иллюстрируется результатами экспериментов. 

Статья организована следующим образом. Во 1-м разделе приводится краткий 
обзор работ схожей тематики. Общая информация о транзиторных ишемических 
атаках представлена в 2-м разделе. В 3-м разделе описываются исходные данные. 
Предлагаемая нейросетевая модель для диагностики ТИА подробно описана в 4-Й, 5-й И 
6-й частях. В 7-м разделе приводятся и обсуждаются результаты экспериментов. 


1 Существующие подходы 


В настоящее время существует множество подходов для предварительной диагно- 
стики ТИА. 

Один из статистических подходов для диагностики транзиторных ишемических 
атак описан в [4]. Авторы применили многомерную логистическую регрессию, используя 
КОС (Кесетуег Орегайпе СВагафептзис Сигуез) анализ, для создания клинической системы 
диагностирования ТИА. Для этого была использована база данных из \\езё С1аз2о\ 
Зфоке Кео15у, которая содержала информацию приблизительно о 225 000 пациентов. 
После регрессионного анализа были выделены 9 переменных с соответствующими 
коэффициентами регрессии: возраст, головные боли, двоение в глазах, обмороки, 
приступы, речевые нарушения, односторонняя слабость в конечностях, изменения на 
лице, история ТИА. Для вычисления критерия ТИА значения всех коэффициенты 
регрессии суммируются. При использовании КОС кривых ТИА идентифицировалась, если 
значение критерия превышало 6.1. Такая система правильно идентифицировала 85% па- 
циентов с цереброваскулярными отклонениями и 54% с нецереброваскулярными. Основным 
недостатком такого подхода является необходимость иметь болыпую базу данных. 

Нейронные сети в задаче диагностики ишемических заболеваний описываются в [6]. 
Предлагаемые модели были разработаны для быстрой диагностики ТИА в соответствии 
со следующими выходными значениями: нормальное состояние, ТИА в левой сон- 
ной артерии, правой сонной артерии и др. Исходными данными являлись анкеты 
пациентов, в 6 секциях которых содержалась следующая информация: потеря или 
изменение речи, потеря зрения, зрительные двоения, нечувствительность или дрожь, 
паралич или слабость, головокружения или потеря равновесия. Каждый входной 
образ состоял из цифр 0 или 1 из анкеты. Для каждой секции анкеты использовался 
многослойный персептрон. Так, например, сеть для зрительных двоений состояла из 
4 входных и 5 выходных нейронов. Три выхода соответствовали случаю «нет 
события» и оставшиеся 2 — удар (5тоКе) или ТИА. 

В [7], [8] описывается пример применения генетического алгоритма для отбора 
признаков-предикторов с наиболее выраженным дифференциально-диагностическим 
потенциалом и последующей классификацией с помощью многослойного персептрона 
для прогнозирования тромбоэмболических инсультов. Архитектура нейронной сети 
состоит из 20 входных нейронов, 10 скрытых и 10 выходных нейронов. В качестве 
входных данных были использованы следующие параметры: гипертония, диабет, 
миокардит, холестерин в крови и др. Выходные нейроны отображают различные 
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категории заболеваний: ТИА, левая гемиплегия, афазия, правая гемианестезия, дис- 
фазия и квадриплегия. Точность прогнозирования составляет 78,52% на обучающей 
выборке и 90,61% -— на тестовом множестве. 

Рассмотренные выше подходы отличаются друг от друга используемыми входными 
и выходными данными, а также базами данных пациентов. Поэтому трудно сравнивать 
эффективность различных подходов. 

В следующих разделах рассматривается нейросетевая диагностическая система 
для предварительной диагностики ТИА. Эффективность предлагаемой нейросетевой 
системы для диагностики транзиторных ишемических атак иллюстрируется резуль- 
татами экспериментов. 


2 Транзиторные ишемические атаки 


Транзиторная ишемическая атака (ТИА) на нормальное кровоснабжение головного 
мозга — это самостоятельная гетерогенная нозологическая единица, которая характе- 
ризует предынсультное состояние [9]. Основная задача состоит в раннем обнаружении 
ТИА, для того чтобы предупредить последующие серьезные нарушения мозгового 
кровообращения. ТИА могут проявляться разливными этиопатогенетическими подтипами. 
Мы полностью разделяем мнение в том, что ТИА, с учетом сходства их клинической 
картины с развитием инфаркта мозга, должны классифицироваться по этиологическому 
принципу: атеротромбоз, кардиоэмболия, лакунарный инфаркт мозга, необычное тече- 
ние и этиология не определена [10]. 

В нашем исследовании внимание сконцентрировано на трех подтипах ТИА и 
классе ПРОЧИЕ (неТИА) 1. атеротромботический подтип (СубТИАТ), 2. кардиоэмбо- 
лический подтип (СубТИА2?), 3. гипертензивный подтип (СубТИАЗ), 4. ПРОЧИЕ (неТИА). 

После эпизода ТИА риск развития инсульта существенно возрастает. Так, на- 
пример, у 4 — 5% пациентов инсульт развивается в течение 2 дней, ау 11% — в 
течение 7 дней после эпизода ТИА. Поэтому пациенты после эпизода ТИА должны 
детально обследоваться в самые кратчайшие сроки (в течение 24 часов), чтобы предотвра- 
тить дальнейшее негативное развитие болезни, которое может привести к острому 
инсульту. Необходимость активного целевого диспансерного обследования таких 
пациентов и оказания им своевременной лечебно-профилактической помощи оговорена 
в нормативных документах Министерства здравоохранения Республики Беларусь. 
Согласно Постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
12 октября 2007 года № 92 «Об организации диспансерного наблюдения взрослого 
населения Республики Беларусь» лечебно-профилактических мероприятий должно 
осуществляться целевой диспансеризацией больных с эпизодами ТИА, графа «Основные 
лечебно-профилактические мероприятия». 

Предлагаемая прогнозно-диагностическая система для упреждающего превен- 
тивного предотвращения возникновения этой острой «ускользающей» преходящей 
цереброваскулярной патологии разработана в соответствии с Постановлением МЗ РБ 
№ 92 от 12.10.92 и общей клинико-превентологической парадигмой [11], [12]. Ее ис- 
пользование наиболее целесообразно при достационарном обследовании пациента в 
амбулаторно-поликлинических условиях [13], [14]. 

В этом же превентологическом прогнозно-диагностическом русле имеются и 
наши сообщения. Начало освоения прогнозных нейросетевых технологий датируется 
2005 годом [15-17]. Здесь же отображен наш первый» опыт по созданию ансамбля из 
нескольких нейросетевых моделей для прогнозной диагностики подтипов ТИА [18]. 

С 2011 года началось окончательное освоение нейросетевого подхода к решению 
проблемы прогнозного диагноза ТИА, дифференцированных по подтипам [19-22]. 
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3 Исходные данные для прогнозной диагностики 


5Г 


Исходная обучающая выборка 101 случай ТИА была ранее создана по методу 


«с учителем» совместно и под руководством академика И.П. Антонова и профессора 
В.Б. Шалькевича [23], [24]. 


представлены в табл. 1. 


Таблица 1 — Структура исходных данных 


Принятые в исследование диагностические параметры (признаки-предикторы) 


Параметры (признаки-предикторы) 


Величина 
градаций 


Возраст 


6 


Пол 


2 


Место жительства; Смена места жительства за послед. 10 лет; 
Аускультация сердца; Метеозависимость; 


5 


Образование; Профессия; Особенности ночного сна; Артериальная 
гипертензия; Боли в области сердца; Нарушения сердечного ритма; 
Хрон. гастрит, язв. болезнь желудка; Остеохондроз шейный; 
Курение (возраст); Снижение остроты зрения (время появления); 
Головные боли; Головные боли (время появления); Головокружение 


Конфликты по работе и с администрацией; Бессонница; Наследствен. 
по патологии сосудов мозга; Наследственность по другим 
заболеваниям; Диастолическое давление; Границы сердца; Изменения 
на ЭКГ; Хронический бронхит; Хронический гепатохолецистит; 
Почечнокаменная болезнь; Употребление алкоголя; Курение 


(количество); Работоспособность; Раздражительность повышенная; 
Снижение памяти (степень); Снижение памяти (время появления); 
Снижение остроты зрения (степень); Зрительные нарушения 


6 Смена профессии за последние 10 лет 


7 


Здесь еще необходимо учитывать оптимальное необходимое и достаточное коли- 
чество диагностических признаков для того, чтобы их излишнее количество не было бы 
слишком обременительной нагрузкой на врача в процессе обследования пациента. 

Гендерно-возрастное распределение всех наблюдений по возрастным катего- 


риям приведено в табл.2. 


Таблица 2 — Гендерно-возрастное распределение всех наблюдений 


по возрастным категориям 


Возрастные категории Женщины (%) | Мужчины (%) | Всего (%) 
1) 20- 39 лет 16 (10,25) 6 (3,85) 22 (14,10) 
2) 40 —49 лет 35 (22,44) 13 (8,33) 48 (30,77) 
3) 50 -— 59 лет 29 (18,60) 23 (14,74) 52 (33,34) 
4) 60 лет и старше 12 (7,70) 22 (14,10) 34 (21,80) 
Всего 92 (59,00) 64 (41,02) 156 (100) 


Дифференциация прогнозных диагнозов 


осуществляется по четырем классам 
выходного вектора. 1) Атеротромботический подтип ТИА; 2) Кардиоэмболический; 

3) Гипертензивный; 4) ПРОЧИЕ - другие патологические состояния, нозологии по 
типу «не ТИА», включая состояние НОРМА. 
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4 Нейропатофизиологическое 
структурно-функциональное обоснование 


Конкретному описанию работы прогнозно-диагностической системы по 
прогнозной диагностике ТИА на базе упорядоченной структурно-функциональной 
схемы защитных механизмов нормального кровоснабжения мозга предпосылается 
наше понимание общих положений структурно-функционального анализа. 

Независимо от предметной конкретики, предметом исследования структурно- 
функционального анализа является изучение структуры каждой системной единицы 
(в нашем случае — фрактальная единица, с учетом ее места и геометрического 
размера) по отношению к целостной системе. 

Понятие функции имеет самое широкое распространение, как в математике, 
так и во всем комплексе медико-биологических наук. В нашем случае обоюдозначимость 
этого термина сохраняется. 

Применительно к предложенной концепции прогнозно-диагностической нейро- 
интеллектуальной ангионейропревентологии, область ее применения по стадиям 
вписывается в схему общепатологического процесса (табл. 3) [25]. Это первые два 
верхних пункта: здоровье и преморбидное состояние. На последующих стадиях 
развития патологии превентологические усилия менее актуальны. 


Таблица 3 — Стадии общепатологического процесса (К.П. Воробьев, 2001) 


# 

: Внешние воздействия не приводят к устойчивым патогенным 
структурным изменскиям 

5 | начальные структурные нарушения 

Е 


ЗДОРОВЬЕ ———щ 


ПРЕМОРБИДНОЕ 
СОСТОЯНИЕ 


> 
БОЛЕЗНЬ | 


Структурные нарушекия, устойчивые изменения реактивностн, 
формирование новых патологических функщиюнальных систем. 


а с к —+ Выраженные структурные нарушения, предельное напряжение 
регуляции, нарушение обратной афферентации 
ТЕРМИНАЛЬНОЕ Грубые структурные нарушения, срыв синхронизации регуляции 
СОСТОЯНИЕ на межеистемном уровне, формирование механизмов танатогенеза 


СТАДИИ ОБЩЕПАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 


УМЕННУ.40 ЗИНКО1202 ЗОНЧиУНОИИЯНАХ 


В контексте приводимой формализации прогнозно-диагностического процесса 
по превентивному определению угрозы возникновения эпизода ТИА, определенный 
интерес представляет взгляд со стороны основ функциональной анатомии. Определение, 
в какой степени на различных уровнях защиты кровоснабжения мозга возможно 
функционирование системной единицы (в нашем случае выбранного фрактального 
участка ветвления сосудистой системы) с ограничением целостной связи ее от всей 
системы эшелонированной защиты кровоснабжения мозга. Так, например, следует 
ожидать различия в защитных функциональных нюансах мелких сосудов кровоснабжаю- 
щих ствол мозга, во множественных пенетрирующих сосудах, сосудах, идущих к 
сетчатке глаз. Но реализация этого намерения требует мобилизации совместных мульти- 
дисциплинарных нейрофизиологических, неврологических и информационно-математи- 
ческих исследований по персонифицированным методикам молекулярной биологии 
и генетики, с трудновообразимыми на сегодня по сложности информационно-мате- 
матическими вычислениями. 
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5 Концепция «нейроинтеллектуальная ангионейропревентология» 


Эта концепция позиционируется как «Нейроинтеллектуальная ангионейропревен- 
тологическая система прогнозной диагностики этиопатогенетических подтипов ТИА». 
Как сформированное направление в неврологии она базируется на общих неврологи- 
ческих принципах, на основах клинической превентологии и нейросетевых моделях 
распознавания образов. Блок-схема формирования этой концепции приведена на рис. 1. 


НЕЙРОИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ АНГИОНЕЙРОПРЕВЕНТОЛОГИЯ 


Е 


НЕЙРО 
АНГИОЛОГИЯ 


НЕЙРОСЕТЕВОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 


НЕЙРО 
ПРЕВЕНТОЛОГИЯ 


НЕЙРО 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 


КЛИНИЧЕСКАЯ 
ПРЕВЕНТОЛОГИЯ 


НЕВРОЛОГИЯ 


Рисунок 1 — Блок-схема формирования концепции 
«Нейроинтеллектуальная ангионейропревентология» 


Основная идея этой схемы — отобразить концепцию «Нейроинтеллектуальная 
ангионейропревентология» как производное от неврологии, затем, от клинической 
превентологии и от нейроинтеллектуальных технологий. Этим отражается мысль, что 
изучение механизмов мозга, в том числе и защитных механизмов его кровоснабже- 
ния, это мультидисциплинарный комплекс исследований усилиями нейрофизиологов, 
нейроклиницистов и математиков. Об этом прямо или косвенно много пишется в 
отечественных и зарубежных публикациях по философии, теоретической биологии и 
медицине, в статьях и монографиях по клинической медицине. 

Учитывая существенные значимые изменения, произошедшие за последние 
годы, в представлениях о прогнозе и профилактике ТИА с акцентом на нейропревен- 
тологический подход к решению этой проблемы, считаем целесообразным этот 
подход обозначить как отдельное научно-практическое направление в неврологии. 

Реализация этой концепции осуществляется нейросетевым моделированием 
роботизированной прогнозно-диагностической системой. 


6 Нейросетевая диагностическая система 


Рассмотрим нейросетевую систему распознавания транзиторных ишемических 
атак. Данная система основывается на двух различных нейронных сетях. В качестве 
входного вектора выступают описанные выше 38 параметров, содержащие данные о 
пациенте. Выходными данными нейросетевой системы является 4-х размерный вектор, 
где 3 выхода соответствуют подтипам ТИА и один — состоянию без ТИА. Обработка 
входных данных осуществляется в 2 этапа. Первый этап соответствует выделению 
наиболее информативных признаков (Рабле з@есНоп). Один из наиболее важных 
вопросов, касающихся входных данных, является следующий: какие входные пара- 
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метры действительно полезны и оказывают наибольшее влияние на результат диагностики? 
Часто, в аналогичных системах для выделения наиболее информативных признаков 
используется генетический алгоритм [7]. В данной работе для выделения наиболее 
значимой информации из исходных данных и уменьшения размерности входных 
данных предлагается использовать нейронную сеть нелинейного анализа главных 
компонент МРСА (МопПпеаг Ргшс1ра| Сотропеп{ Апа1уз15), с помощью которой вход- 
ные 38-размерные векторы для каждого пациента преобразуются в 12-размерные 
выходные векторы. Они являются уже преобразованной, очищенной от «информа- 
ционного шума», входной диагностической информацией для вычисления вероятностей 
по 4-м классам распознания 

На втором этапе обработки данных производится классификация ТИА. Сжатые 
на предыдущем шаге данные теперь уже содержат только необходимую инфор- 
мацию, взятую из исходного входного множества. По этой очищенной диагностической 
информации многослойным персептроном (МЕР) и осуществляется вычисление 
вероятностей классов распознания, т.е. прогнозных диагнозов, дифференцированных 
по подтипам, и класса ПРОЧИЕ. Выходной слой персептрона состоит из 4 нейронов: 
3 для выдачи результатов вычислений по каждому подтипу ТИА, и один для со- 
стояния ПРОЧИЕ. 

Таким образом, нейросетевая прогнозно-диагностическая система состоит из 
двух нейронных сетей: рециркуляционной нейронной сети нелинейного анализа 
главных компонент МРСА, вторая представляет собой многослойный персептрон 
МГР (рис. 2). 


1. 1, ие 

2 2 2 
МРСА МЕР 3 

38 , 12. 4 


Рисунок 2 — Структура диагностической системы 


Перед подачей исходных данных на вход МРСА, по которым осуществляется 
процесс ее обучения, они преобразуются в соответствии со следующими выражениями: 


в _ Ж-И(,) 
те) й 
ис.) => ©) 
с(х*) = Хе - ис, у, (3) 


где Г. — размерность обучающей выборки. 

После обучения нейросетевая система способна распознавать 3 класса подтипов 
ТИА и класс ПРОЧИЕ индивидуально для каждого последующего обследуемого 
пациента. Теперь подробнее о структуре МРСА и МЕР. 
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7 Нелинейная рециркуляционная нейронная сеть 


Рассмотрим нелинейную рециркуляционную нейронную сеть (МРСА), которая 
является аналогом нелинейного метода главных компонент (рис. 3). Она представ- 
ляет собой трехслойный персептрон, который осуществляет нелинейное сжатие данных. 
Как видно из рисунка нейронные элементы распределены по 3-м слоям. Скрытый 
слой осуществляет сжатие входных данных. 


Рисунок 3 — Рециркуляционная нейронная сеть 


При использовании метода главных компонент возникает вопрос, какое наименьшее 
число компонент выбрать, сохранив при этом максимум информативности. Для 
определения необходимого количества главных компонент используем эмпирический 


метод на основе критерия информативности: 


паи > (4) 
ЖА, +...+4, Ул | 


где и — размерность входного вектора, 

А: — собственные значения главных компонент, которые равняются их дисперсии. 

Построив график зависимости информативности от числа главных компонент, 
можно определить подходящее количество главных компонент (рис. 4). 


полная информация 


оптимальное значение 


0 12 р 38 
Рисунок 4 — График зависимости информативности от числа главных компонент 


Как следует из рисунка, в нашем конкретном исследовании количество главных 
компонент, необходимых для достаточной информативности сжатых данных рав- 
няется 12. Рассмотрим зависимость выходных значений от входных данных для 
рециркуляционной нейронной сети. 
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Значение /-го элемента скрытого слоя определяется в соответствии со следующим 
выражениями: 


у, =Р(5, ), (5) 
5, =>», х,› (6) 


где Р — функция активации; 5; — взвешенная сумма /-го нейрона; у’; — весовой 
коэффициент между 1-м нейроном входного и /-м нейроном скрытого слоя; х; — 1-й 
входной элемент. 

Значения нейронных элементов выходного слоя определяются следующим образом: 


х, = Е(5,), (7 
12 
$ =У му, (8) 
1 
где \”; — весовой коэффициент между /-м нейроном скрытого и 1-м нейроном 


выходного слоя; х, — 1-Й выходной элемент. 


Для обучения нелинейной МРСА использовался алгоритм обратного распростра- 
нения ошибки с процедурой ортогонализации Грамма-Шмидта. В соответствии с ним 
весовые коэффициенты модифицируются по следующим выражениям: 


и, (+0 =и,(-а-у, -Е"(5,)-х,, (9) 
ар = (0 -а-(х,-х,)-Е'($,)-У,, (10) 


где у; — ошибка /-го скрытого элемента: 
38 


у=У (и -х,)-Е'(9,)- и, (11) 


15 
и Ё'(5,) — производная нелинейной функции активации по взвешенной сумме. 


Весовые коэффициенты в скрытом слое ортонормируются в соответствии с 
процедурой Грамма-Шмидта: 
Первый вектор вычисляется как: 


и и и 
и [ 11 ь 21 а "т (12) 
| [М и’ | 
где 
р ум +, +... и (13) 
1 т т... т. 
Следующий весовой вектор определяется по следующим рекуррентным формулам: 
И 
р м Уи "и, м, (14) 
ри 
2 2 2 
= и +2 +...+и7 г (15) 
ж. м. и. 
И, И... ], (16) 
[м 7 7 
гдет= 2..12. 


После обучения нелинейная рециркуляционная нейронная сеть способна осущест- 
вить ортогональное сжатие входного множества данных. 
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8 Многослойный персептрон 


Как уже упоминалось выше, архитектура нейронной сети для распознавания ТИА, 
используемая в данной статье, представляет собой многослойный персептрон с 12 вход- 
ными нейронами, 5 скрытыми и 4 выходными нейронными элементами. В качестве функции 
активации для каждого элемента скрытого и выходного слоя использовалась сигмоид- 
ная функция. Число входных элементов соответствует размерности сжатых данных. В 
нашем случае их 12, а число выходных нейронов соответствует числу классов ТИА и 
состоянию без ТИА, их 4. Количество элементов в скрытом слое определялось экспери- 
ментальным путем. Для обучения многослойного персептрона использовался алгоритм 
обратного распространения ошибки. Выходными значениями многослойного персептрона 
являются числа в диапазоне от 0 до 1, которые характеризуют вероятность развития 
соответствующего класса ТИА, выраженную в процентах. 


9 Результаты экспериментальных исследований 

Рассмотрим отображение входного пространства образов на плоскость двух 
первых главных компонент. На рис. 5 графически представлена классификационная 
картина разделения клинических случаев по подтипам ТИА с применением 
нелинейной МРСА. Из рисунка видно, что данные, принадлежащие разным типам 
атак, распределены по разным областям. 


* Подтип 3 


„ Подтип 2. 


. Подтип 1 


* Прочие 


0,20 0,40 


Рисунок 5 — Данные обработанные нелинейной МРСА 


Отображение входного пространства образов для нормального состояния и транзи- 
торных ишемических атак в трехмерном пространстве показано на рис. 6. 


*Подтип 3 
=Подтип 2 
^Подтип 1 
. Прочие 


Рисунок 6 — Отображение входного пространства образов на 3 главные компоненты 
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На данных рисунках четко обозначена тенденция всех отдельных индивидуаль- 
ных клинических случаев объединяться в кластеры по этиопатогенетическому принципу 
«ближайшего соседства». 

Все пространство исходных образов разделено на 2 группы: обучающую и 
тестовую выборки. Точность распознавания составляет до 100% на обучающей 
выборке и 78% на тестовых образах (табл. 4). 


Таблица 4 — Точность распознавания 


Число образов в Точность Точность 
ея Число образов в 
обучающей и распознавания на | распознавания на 
тестовой выборке о ь 
выборке обучающей выборке | тестовой выборке 
90 24 100% 78% 


Распределение вероятностей в зависимости от этиопатогенетического подтипа 
атаки для 10 пациентов, которые не входили в обучающую выборку, представлено в 
табл. 5. Эти вероятности рассчитаны для всех случаев выборки 156 наблюдений. 


Таблица 5 — Распределение вероятностей подтипов ТИА и состояния ПРОЧИЕ 


(фрагмент) 
Пациент ТИА 1 ТИА 2 ТИА 3 ПРОЧИЕ 

1 18,1% 0,1% 13,6% 68,2% 
2 6,4% 0% 93,6% 0% 

3 5,1% 12,1% 64,5% 18,3% 
4 3,6% 72,6% 23,8% 0% 

5 1,1% 96,0% 2,8% 0,1% 
6 94,4% 0,6% 4,2% 0,8% 
у 9,6% 16,8% 0,1% 73,4% 
8 15,2% 1,6% 1,5% 81,7% 
9 20,8% 10,0% 0% 69,2% 
10 8,7% 0,4% 24,1% 66,7% 


Для оценки качества распознавания этиопатогенетических подтипов ТИА и 
класса ПРОЧИЕ воспользуемся следующими характеристиками: 

— ЕР (а{5е розуез) — количество образов ПРОЧИЕ, классифицированных как 
1 — 3 подтипа ТИА. Они характеризуют ложные срабатывания; 

— ЕМ (Бе пегайуез) — количество клинических случаев 1 — 3 подтипов ТИА, 
классифицированных как ПРОЧИЕ (ложный пропуск); 

— ТР (иле розйуез) — количество правильно классифицированных клинических 
случаев ТИА; 

— ТМ (вое перайуе$) — количество правильно классифицированных ПРОЧИЕ 
образов. 

Тогда чувствительность, которая характеризует вероятность правильной клас- 
сификации образов с ТИА 
ТР ТР (17) 


ТРВ = 5е = —— ==, 
ТР+ЕМ Р 
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Специфичность (мощность критерия) — вероятность правильной классифи- 
кации образов ПРОЧИЕ: 


ТУ 
юр=— 18 
ТМ№ + ЕР о 
Точность классификации, характеризующая качество работы системы в целом: 
АСС ТР +ТМ _ТР+ТМ. (19) 


— ТР+ТМ+ЕР+ЕМ Р+М 


Значения статистических параметров, которые характеризуют качество класси- 
фикации, рассчитанные на результатах распознавания, не входивших в обучающую 
выборку образов, показаны в табл. 6. 


Таблица 6 — Значения статистических параметров 


Статистические параметры Значения 
Специфичность 89% 
Чувствительность 73% 


Прогнозно-диагностическая модель с высокой чувствительностью часто дает ис- 
тинный результат при наличии ТИА (корректно обнаруживает заболевание). Наоборот, 
модель с высокой специфичностью чаще дает истинный результат при отсутствии ТИА 
(корректно обнаруживает отсутствие заболевания). Если рассуждать в терминах медицины — 
задачи диагностики заболевания, где модель классификации пациентов на больных и 
здоровых называется диагностическим тестом, то получится следующее. Чувствительный 
диагностический тест проявляется в гипердиагностике — максимальном предотвращении 
пропуска больных. Специфичный диагностический тест диагностирует только допод- 
линно больных. Это важно в случае, когда, например, лечение больного связано с серьез- 
ными побочными эффектами и гипердиагностика пациентов является нежелательной. 

Это наглядно представлено графиком КОС-кривой, рис. 7. КОС-кривая получается 
следующим образом. Для каждого значения порога отсечения, которое меняется от 0 
до 1 с шагом 4х (например, 0.01) рассчитываются значения чувствительности Зе и 
специфичности Зр. В качестве альтернативы порогом может являться каждое по- 
следующее значение примера в выборке. Затем строится график зависимости, где по 
оси У откладывается чувствительность Зе, а по оси Х — ошибка 2-го рода, которая 
является величиной, противоположной специфичности, и характеризует вероятность 
неправильной классификации нормальных образов (вероятность ложных срабатываний): 
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Рисунок 7 — КОС-кривая 
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Для идеального классификатора график ВОС-кривой проходит через верхний 
левый угол, где точность правильной классификации ТИА составляет 100% (идеаль- 
ная чувствительность), а ошибка 2-го рода равна нулю. Поэтому чем ближе кривая к 
верхнему левому углу, тем выше предсказательная способность модели. Наоборот, 
чем меньше изгиб кривой и чем ближе она расположена к диагональной прямой, тем 
менее эффективна модель — диагональная линия соответствует «бесполезному» клас- 
сификатору, т.е. полной неразличимости рассматриваемых классов распознавания. 


оп зепегае4 даа 
оп зоигсе даа 


ВОС-сигуе$ 


1-5р, % 


Рисунок 8 — ВОС-кривые при различном количестве наблюдений 


Зависимость предсказательной способности разработанного подхода наглядно 
демонстрирует пример с увеличенным количеством наблюдений. 


Заключение 


В работе рассмотрен подход к построению системы классификации подтипов 
транзиторных ишемических атак, который базируется на нейросетевых технологиях. 
В основу положена идея представления входного пространства образов в виде главных 
компонент, для повышения качества обработки и скорости функционирования про- 
граммы. Был предложен подход, основанный на интеграции нелинейной РНС и 
многослойного персептрона. В целом, результаты показали, что возможности и потенциал 
систем, основанных на связке рециркуляционной сети и многослойного персептрона, 
достаточно велики. Поэтому, продолжая работу в этом направлении, можно ожидать 
улучшения основных показателей функционирования систем такого типа. 

Главное преимущество использования нейросетевого подхода заключается в 
возможности распознавать новые ТИА, неиспользуемые в обучающей выборке, а 
также скорость работы. Наиболее трудные моменты, которые выявились в ходе ре- 
шения поставленной задачи: 

— нечеткость входных множеств, т.е. отсутствие выраженных границ между 
рассматриваемыми классами атак; 

— ограниченность исходных данных. С накоплением данных о новых пациен- 
тах, вероятно, процент правильного распознавания будет расти. 

В любом случае цель разработанной системы диагностики — это предваритель- 
ный достационарный анализ состояния пациента, базирующийся на легкодоступных 
анамнестических данных, получение которых не требует дорогих и времязатратных 
исследований. Система позволяет определить наиболее вероятный вектор развития 
патологии в кратчайшие сроки. 

Таким образом, полученные прогнозно-диагностические данные дают возмож- 
ность ориентироваться в упорядоченной симптоматике пациента уже при первом обсле- 
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довании. Что значительно уменьшает временной интервал между началом обследования 
пациента и назначением целевых этиотропных лечебно-профилактических мероприятий. 
Это и есть клинический смысл предварительной дифференциальной диагностики, 
нацеленной на предотвращение возникновения эпизода ТИА с выявлением наиболее 
вероятного вектора развития патологического процесса. 
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№ №итай Меглотк Зуяет [ог Тгапяетй [5сйепис Апаскх Глаепо5Нс5 

11 {15 рарег Фе пеига] пебуогК плоде! Юг {гапзтепЕ 15сВепис аНасК$ (ТТА) тесоэтйоп 15 
езспЬед. Тве ргорозе4 арргоасВ 15 Базе оп ищезтаноп оР попПпеаг ргшс1ра! сотпропепЕ 
апа1уз1$ (МРСА) пеига! пебмо!К ап4 тиауег регсероп (МЕР). ТБе дафа зе (156 сазез) 
\аз изе4 Юг ехрегипеп регюгите. УВеп сотбтте ше мо аШегет Епсйопа| пеига1 
пебмогК$ (МРСА апа МГР) сап Ъе ап еЙесйуе Югесазипе Ше розз1е осситепсе оРтапзепе 
15спепис аЧасК. Тре тат адуащасе оЁ изше пеига| пебуотК$ 15 Ше аБШШу ю гесозтте е 
"поуе!" ер15о4ез оЁ роз Ые ТТА, умсеВ Ваз а $1ютиЙсап а Фе рцузслап ш шаКше 
Фаспозйс 4ес151оп$ ап4 Веа\у Юг е раНепе. 
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